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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Priiflaboratorium

(( pAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

D-PL-17315-01-00
Nach §15 Abs. 4 TrinkwV 2001 zugelassene
Trinkwasseruntersuchungsstelle

Probenahme fiir Stickstoff- und Sauerstoff-lsotopie am Nitrat

Je Probe 1 x 0,5 L PE-Flasche

1. Wasserprobe in 0,5 L PE-Flaschen abfillen (ca. 4/5 voll).

2. Wenige Tropfen Chloroform (mittels Pipette) zufligen.

3. Proben kihl lagern (nicht Einfrieren!).

4. Datum und Uhrzeit der Probenahme auf Behalter vermerken.

5. Chloroform-Zugabe vermerken.

5. Versand ins Labor.
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